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(1) 研究背景と研究目標 

当研究室では、生体分子の1分子計測を基盤とし、細胞および高次生命機能の理解を目指している。

特に、異分野融合研究を推進することで、私たちの得意とする「1分子計測技術」を極限まで先鋭

化させるとともに、生体分子1個、および、それらが構成する分子群がどのように生理機能を発揮

するのか明らかにしたいと考えている。また、遺伝子変異、機能異常、疾患の相関関係を1分子レ

ベルの感度、精度で理解する研究手法の開発も行い、生物学だけでなく医薬学にまたがる新知見

の創出にも鋭意取り組んでいる。 
 

(2) 2023年度成果 

 非増幅迅速遺伝子検査法のための小型装置（COWFISH）の開発 
COVID-19の世界的な流行を経験し、汎用的な感染症検査法の確立が急務とされている。従来の
感染症検査では、病原体由来の遺伝子をPCRなどで増幅し検出する方法（遺伝子増幅検査法）
と併せて、タンパク質抗原を抗体反応により検出する方法（抗原検査法）が主流であったが、
それらは一般的に、感度・精度・計測時間の何れかにおいて技術的な欠点を内在しており、大
量の検体を高効率・高感度・高精度に解析し、診断につなげることが困難な状況にあった。そ
こで、本研究室では、2020年度から継続して、病原体由来の遺伝子を1分子単位で識別して、高
感度かつ世界最速の迅速性をもって検出できる非増幅遺伝子検査法（SATORI法）を開発してい
る（図1） 1。SATORI法は、PCR検査法や抗原検査法とは異なる新しい検出原理に基づいた検出
法であり、検体中の病原体の遺伝子の有無を短時間に判定できる次世代の遺伝子検査法である。 
 

 
 

図1 独自の新型コロナウイルスの世界最速検出技術（SATORI法） 
 
これまでSATORI法の検出系として蛍光顕微鏡を用いてきたが、大型かつ高価なため、医療現場
等への導入には障壁があった。そこで、2023年度は、医療現場での実用化を指向すべく、蛍光
顕微鏡を代替できるSATORI法のための小型蛍光検出器（Compact Wide-field Femtoliter-chamber 
Imaging System for High-speed digital bioanalysis：COWFISH）を開発した（図2）。具体的には、
一眼レフカメラやテレセントリックレンズなどの市販品を組み合わせることで、小型かつ安価
な蛍光検出器を実現するとともに、広視野の蛍光画像を撮像可能となったため、SATORI法の更
なる迅速化を達成した。また、開発した装置を絵に描いた餅に終わらせないため、COVID-19の
臨床検体を用いた実証実験を行い、SATORI法において蛍光顕微鏡とほぼ同等の検査性能（感
度・特異度）を実現していることが示された。 
 



 
 

図2  COWFISHによるCOVID-19の遺伝子検査 
(A) COWFISHの内部写真、(B) 蛍光画像 

(C) 臨床検体を用いた時の光っている試験管の個数、(D)陽性判定結果 (正解率：95％) 
 
 
 SATORI法による遺伝子検査の汎用化：医療から農業への展開 
2021年度に開発したSATORI法は世界最速の非増幅遺伝子検査法ではあるが、生体試料から病原
体を直接検出することができず、別の装置を用いて、病原体の遺伝子をあらかじめ抽出・精製
する必要があった。そのため、医療現場で生体試料を採取してからSATORI法の全工程を完結す
るのに最低でも30分程度の時間を要するなど、さらなる検査工程の簡略化および検査時間の短
縮が強く期待されていた。そこで、2023年度は、SATORI法を大幅に改善し、生体試料から病原
体の遺伝子を直接検出できる「Direct-SATORI法」を開発した。Direct-SATORI法では、従来の
遺伝子検査の律速であった、（1）遺伝子の抽出・精製、（2）遺伝子の増幅の工程を省略する
ことができ、検出時間の大幅な短縮と多種の病原体の並列/多項目検出を実現した（図3）。 
 
 

     
 

図3  従来の遺伝子検査法との検査時間の比較 
生体試料を採取してからの検査時間の内訳。例として、植物の葉を用いた遺伝子検査を示す。 

 



 

Direct-SATORI法を用いた遺伝子検査を実施したところ、トマトの葉を用いた検証実験では、8
種類の病害ウイルス（トマトモザイクウイルス：ToMV、トマトアスパーミウイルス：TAV、ト
マト黄化えそウイルス：TSWV、キュウリモザイクウイルス：CMV、ジャガイモXウイルス：
PVX、ジャガイモYウイルス：PVY、タバコモザイクウイルス：TMV、タバコ壊死ウイルス：
TNV）を15分間で全自動検出することに成功した（図4）。検出時間は、従来法（PCR法）の10
分の1以下まで短縮し、また、感度96％、特異度99％を達成したことから、多種の病原体の遺伝
子を迅速かつ多項目で検出する上でDirect-SATORI法が有効であることが示され、医療だけでな
く農業分野への展開の道筋も拓かれたものと考えている。 
 
 

 
 
 

図4  Direct-SATORI法による多項目・迅速遺伝子検査 
(A)  Direct-SATORI法の模式図、(B)  Direct-SATORI法に最適化した自動検査装置 
(C) トマトの葉を用いた8種病原ウイルスの陽性判定。感度96％、特異度99％。 
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